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ABB30 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 6146/2017 z dnia*’2'0'17509-125-: ul. Micklewicza 28/30
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA m é
GRUTA 244 6/ n 2
86-330 MELNO 16.07. Loty

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SIEC WODOCIAGOWA BOGUSZEWO, ?(AROLINA MSZ’ vLO
BOGUSZEWO, KRAN W KUCHNI RZ Al

3. Badany obiekt: Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-09-20 /2017-09-20

5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-09-20 / 2017-09-25

6. Zlecenie nr: 4073/9/2017

7. Kod probki: 6146/B/09/2017

8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michal Czarniak zgodnie z ,PN-EN ISO 19458:2007 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: 140/9/2017

Lp Badany parametr/wskaznik Metoda badawera b‘:dy:l::; Jednostka' ‘\fggé“;v NDW? oet:]jiis}n
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Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota chermanu//
Objasnienia:
!/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
?/ Badania bakteriologicznego — przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036
"/ NDW — Najwyzsza Dopuszczalna Wartos¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

*/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

Laboratorium moze wykonywa¢ badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. ( tekst jednolity Dz. U. , poz 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spozycia.

Badania mikrobiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989/2015)

Oswiadczenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Klient ma prawo zlozZenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$¢ tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za pracg podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostat wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogolna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .a/a. . : :
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ABE20  SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 6144720177 Enia 201720925 .. 2o/
. : ((7 | WPEYNELO
1. Nazwa i adres zleceniodawcy: GMINA GRUTA N | carnes 7% o ol O
GRUTA 244 5 . | URZAD GMINY GRULA
O ¢ —— e —
86-330 MELNO 16092911, | |
| i 9 1 i
2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SUW BOGUSZEWO, WODA UZDATNIONA | 0. 09, 2017
3. Badany obiekt: Woda 1 — 2 0'),3 =
4. Data pobrania, godzina / dostarczenia: 2017-09-20 /2017-09-207 ' L. Dz. ..... q/:)\ ceesarennan
5. Data przyjecia do badania-data wykonania badania: 2017-09-20 /2017-09-25
6. Zlecenie nr: 4073/9/2017
7. Kod probki: 6144/B/09/2017
8. Probki pobrane przez:  Pracownik Laboratorium,Michat Czarniak zgodnie z ,PN-EN ISO 19458:2007 (A)
9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania: 140/9/2017
Lp Badany parametr/wskaZznik Metoda badawcza bvavg;;:; Jednostka' I\;']i;:gée;v NDW ? Objasni
enia
Bakterie grupy coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308- itk/100ml
! membranowej) 1:2014-12 o . " j . AR
2 Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100ml 0 AR
filtracji membranowej) 2:2004 B
Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1: itk/100ml
& membranowej) 2014-12 0 I " } 0 AR
. . Y4
Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota K1cerman/w
Objasnienia: NLX (

!/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.

%/ Badania bakteriologicznego — przedzial ufnosci dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie
PKN-ISO/TS 19036

3/ NDW — Najwyzsza Dopuszczalna Warto$¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

4/ A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nicakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnic);

Laboratorium moze wykonywac badania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z  Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zhiorowym odprowadzaniu sciekow. ( tekst jednolity Dz. U. , poz. 328/2017), posiada zatwierdzenie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej-DECYZJA
NR 58/N.HK/17 na badanie prébek wody przeznaczonej do spozycia.

Badania mikrobiologiczne wody sq wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989/2015)

Oswiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania lub nadania sprawozdania z badan poczta

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$c tego opisu.

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed klientem za prace podwykonawcy, z wyjatkiem przypadku, kiedy podwykonawca zostal wskazany przez klienta lub organ stanowiacy

Ogdlna liczba stron Sprawozdania z badan: 1.
Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca

2.l Wierownik Laboratoriur
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